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Tromboelastrometrickeé
systemy ROTEM delta méri
elasticitu srazenin ve
vzorcich plné krve a
umoznuje kvantitativni a
kvalitativni hodnoceni
stavu srazeniny.
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akutni diagnostika stavy s ovlivhénou odhalit trombotickée
koagulacnich poruch hemostazou riziko
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metoda
bedside

cilena lécba

béhem 5-10

AN

vysledky
analyzy

minut

graficky
vystup

nastavitelna
teplota
meéreni

ukladani,
zpracovani a
export
vysledku

umoznuje
diferencialni
diagnostiku
koagulopatii

moznost
vzdaleného
sledovani

ROTEM DELTA- vyhody
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dotykova obrazovka p
elektronicka pipeta
ctecka kodu

v v »

meérici bunky

ctyri nezavislé meérici
kanaly
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odebrani vzorku krve zajiSténi jeho spravné pfiprava reagencii nastaveni teploty na
prepravy- nikdy pFistroji
neskladovat na ledu

AN

ROTEM DELTA- priprava




ROTEM DELTA-
priprava

stabilita vzorku 4
hodiny

reagencia uchovavame
v chladu




ROTEM
DELTA-
mereni







ROTEM
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grafika
vysledku

10

CF: Cloting time
CFT. Chotting time formation
AL Amplitude 5 min after CT

EXTEM

Run: 49.5°

~ CT:53s

. CFT:181s
- MCF: 42mm

~ CT: 43s
. CFT: 202s
- MCF: 43mm

........

a0
Time (min)
MCF: Maximun clot firmness
ML Maximuim lysis
LI30: Lysis index at 30 min

INTEM

Run: 49.2°
CT: 284s

. CFT: 220s
- MCF: 39mm

FIBTEM

Run: 31.5°
CT: 52s

. CFT:>1863s

MCF: 15mm
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ROTEM

DELTA-

grafika
vysledku




priprava

vzorku, samotné dokonceni tisk a prenos
reagencii a meéreni meéreni vysledku

pristroje

odstranéni

méficich pravidelna

vynulovani
kanalu bunék udrzba
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ROTEM DELTA- role sestry




nezkusenost

ROte Im < unahlenost
DELTA-
chyby

zaneseni meériciho kanalu

Spatna manipulace s pipetou




Pravidelneé testy

interni testy externi testy UKHB

ROTEM
DELT A- 1x za meésic 4x za rok
validace

rotrol N, rotrol P vlastni testovaci
vzorek krve

12 testu
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ROTEM DELTA- KARIM




celkem provedeno 13 900 vysetreni

p,‘m

ROTEM DELTA- data




snizeni
podavanych
transfuznich
pfipravka

ROTEM <
DELTA




Dékuji za
pozornost
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